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Zusammenfassung

        

          
Hintergrund Evaluation der 
			 Oberflächenbeschaffenheit von zwei Typen einstückiger faltbarer 
			 Intraokularlinsen aus einem Methacrylat-Copolymer, sowohl vor dem Falten als 
			 auch nach Faltung und Passage der Intraokularlinsen durch einen Injektor.Material und Methoden Wir untersuchten zwei faltbare 
			 Intraokularlinsen aus einem Hydroxy-Ethyl-Methacrylat-Copolymer: EasAcryl 
			 1® (Chiron) und Raysoft® 547H (Rayner). Je zwölf Linsen 
			 verschiedener Dioptrienstärken wurden licht- und 
			 rasterelektronenmikroskopisch begutachtet, zum Teil direkt nach Entnahme aus 
			 der Originalverpackung, zum Teil nach Faltung und Passage der Linsen durch 
			 einen Micra G103 Injektor (Chiron Adatomed) mittels einer IC-2BU 
			 Inserter-Cartridge (Chiron Microsert II).Ergebnisse Alle 
			 untersuchten Linsen präsentierten eine homogene Oberfläche und 
			 abgerundete Kanten von Haptik und Optik. Die Innenränder der Haptiken 
			 aller Linsen sowie die Optik-Außenkanten einiger Linsen zeigten bei hohen 
			 Vergrößerungen Oberflächenrauheiten. Auf keiner der 
			 untersuchten Linsen fanden sich Faltdefekte der Optiken wie Faltlinien oder 
			 Kratzspuren. Allerdings traten bei drei von 16 gefalteten Linsen Defekte oder 
			 Brüche der Haptiken auf.Schlussfolgerungen Die zwei 
			 untersuchten Typen von Intraokularlinsen aus einem Methacrylat-Copolymer waren 
			 von exzellenter Oberflächenqualität. Auch nach Faltung und Passage 
			 der Linsen durch einen Injektor konnte keine Alteration der Optiken 
			 festgestellt werden. Es ist jedoch ein sorgfältiges Einlegen der 
			 Intraokularlinsen in die Inserter-Cartridge erforderlich, um 
			 Beschädigungen der Haptiken zu vermeiden.


      
        

          
Background Evaluation of the surface 
			 properties of two models of one-piece foldable acrylic intraocular lenses 
			 (IOLs) before and after folding and passing the IOLs through an injector.Methods We studied two foldable IOL models made of a 
			 polymethacrylate/2-hydroxyethylmethacrylate copolymer: EasAcryl 1® (Chiron) 
			 and Raysoft® 547H (Rayner). Twelve IOLs of each design with different 
			 diopters were examined. Light and scanning electron microscopy were performed 
			 before and after IOL folding and passing the IOLs through a Micra G103 injector 
			 (Chiron Adatomed) and an IC-2BU inserter cartridge (Chiron Microsert II).Results All IOLs presented a homogeneous surface and 
			 smoothly finished edges of haptics and optics. The inner edges of all IOL 
			 haptics and the optic edges of some IOLs had ridges at high magnifications. No 
			 IOL demonstrated any folding defects of the optic such as a folding line or 
			 scratches. Three of 16 folded IOLs showed defects or cracking of the IOL 
			 haptics due to incomplete placement in the inserter cartridge.Conclusions The two models of soft acrylic intraocular 
			 lenses showed excellent surface quality. After folding and injection process no 
			 alteration of the optics was detected in any of the IOLs. However, the IOLs 
			 need careful placement in the inserter cartridge to avoid haptic damage.
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